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Vážený majiteľ glukomeru WellionVet GLUCO CALEA,

Ďakujeme Vám, že ste si vybrali Monitorovací systém hladiny 

glukózy v krvi WellionVet GLUCO CALEA, ktorý Vám pomôže 

sledovať hladinu glukózy v krvi Vášho zvieraťa. Navrhli sme 

Monitorovací systém hladiny glukózy v krvi WellionVet  

GLUCO CALEA tak, aby bol presný a aby jeho používanie bolo 

jednoduché. 

Váš nový Monitorovací systém hladiny glukózy v krvi 

WellionVet GLUCO CALEA bol navrhnutý tak, aby svojím 

vybavením a presnosťou uľahčil Váš život. Na zabezpečenie 

presnosti každého výsledku merania sme vytvorili tri unikátne 

kódovacie čipy na meranie hladiny glukózy v krvi u mačky, 

psa alebo koňa. 

Všetky informácie, ktoré potrebujete na používanie a údržbu 

Vášho nového glukomeru nájdete v tomto návode. Prosím, 

prečítajte si ho pozorne.

Monitorovací systém WellionVet GLUCO CALEA je prenosný 

prístroj na batérie určený na použitie pre majiteľov diabetic-

kých zvierat a zdravotníckych profesionálov za účelom moni-

torovania koncentrácie glukózy v kapilárnej krvi mačiek, psov 

a koní.

Ak máte otázky alebo jednoducho chcete viac informácií, 

zavolajte, prosím, veterinárovi alebo navštívte našu stránku  

www.wellion.sk
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PREČO JE POTREBNÉ MAŤ ŠPECIÁLNY 

GLUKOMER PRE MAČKU, PSA ALEBO KOŇA?

Zvieratá a ľudia majú rozdielne zloženie krvi, najmä rozloženie 

glukózy v krvnej plazme a plnej kapilárnej krvi je rozdielne.  

U zvierat je koncentrácia glukózy v plazme omnoho vyššia 

než u ľudí:

Ak používate glukomer určený pre ľudí na meranie u mačky, 

psa alebo koňa, môže to viesť k nepresnému meraniu  

a podceneniu hladiny glukózy v krvi. 

Glukomer určený pre ľudí je kalibrovaný špeciálne na ľudskú 

krv a vypočíta presný výsledok iba pre ľudí. Táto hodnota 

však nie je taká istá, aká by bola u mačky, psa alebo koňa – 

ak chcete presný výsledok merania u Vášho zvieraťa, musíte 

použiť glukomer vyvinutý špeciálne pre zvieratá. 

Váš glukomer WellionVet GLUCO CALEA je kalibrovaný 

špeciálne na krv mačiek, psov a koní.

MAČKA
Asi 93% glukózy sa 

nachádza v plazme a 7% v červe-
ných krvinkách

PES
Asi 87,5% glukózy sa  

nachádza v plazme a 12,5% v 
červených krvinkách

ĽUDIA
Asi 58% glukózy sa  

nachádza v plazme a 42% v 
červených krvinkách
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Domáce meranie hladiny glukózy v krvi Vášho zvieraťa 

pomáha pri liečbe diabetu. 

WellionVet  

GLUCO CALEA

Glukomer pre zvieratá

Glukomer pre ľudí

Ľudia 
Nameraná hladina glukózy

nedá sa aplikovať presná 

Mačka 
Nameraná hladina glukózy

presná 

pri nakódovaní pre mačku

môže ukázať nesprávny 
nízky výsledok

Pes 
Nameraná hladina glukózy

presná
pri nakódovaní pre psa

môže ukázať nesprávny 
nízky výsledok

Kôň 
Nameraná hladina glukózy

presná 

pri nakódovaní pre kone

môže ukázať nesprávny 
nízky výsledok

Mačka s hladinou glukózy pod 250 mg/dL  

(13,8 mmol/l) a minimálnou hladinou 80-150 mg/dL 

(4,4-8,3 mmol/l) je považovaná za dobre nastavenú.*

Pes s hladinou glukózy pod 180 mg/dL (10 mmol/l) a 

minimálnou hladinou 80-150mg dL (4,4-8,3 mmol/l) 

je považovaný za dobre nastaveného.*

Vo veci cieľového rozhrania pre koňa kontaktujte 

veterinára a dodržiavajte jej/jeho pokyny.

*Priv. Doz. Dr. med. vet. Florian Zeugswetter, University of Veterinary Medicine Vienna
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Keď je Vaše zviera uvoľnené a schopné podstúpiť svoju 

denné rutinné meranie, výsledky merania hladiny glukózy  

v krvi budú presnejšie. Váš veterinár môže použiť tieto údaje 

o domácom meraní, spolu s meraniami uskutočnenými v 

ambulancii na optimalizáciu liečby Vášho zvieraťa.

Je dôležité motivovať zviera pozitívnym povzbudením,  

napríklad:

Merajte hladinu glukózy v krvi v uvoľnenej atmosfére

Podajte „maškrtu“ ako odmenu

Používajte bezpečnostné lancety, ktoré vydávajú iba 

slabé „kliknutie“
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PRE POROZUMENIE VAŠEJ SADE  

WELLIONVET GLUCO CALEA

Sada Monitorovacieho systému hladiny glukózy v krvi  

WellionVet GLUCO CALEA obsahuje nasledujúce položky:

Glukomer WellionVet GLUCO CALEA

Lancetové zariadenie Wellion

10 bezpečnostné lancety Wellion

Kompaktné vrecúško

Návod na použitie

Testovacie prúžky WellionVet GLUCO CALEA je možné 

zakúpiť samostatne.
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Glukomer WellionVet GLUCO CALEA

Displej

Zobrazuje výsledky 

merania hladiny 

glukózy v krvi, 

hodnoty uložené 

do pamäti a ostatné 

informácie.

Vstup na testovacie prúžky

Vložte testovací prúžok, a tým 

zapnite glukomer.

Tlačidlo M (menu/režim)

Stlačte pre vstup do pamäti alebo 

do režimu nastavení. Zobrazte 

si priemerné výsledky v pamä-

ťovom režime. Stlačte a vstúpte 

pre nastavenie špecifickej funkcie  

v režime nastavení.

Tlačidlo S (vybrať/

nastaviť)

Stlačte pre listovanie 

uloženými nameranými 

hodnotami a priemernými 

hodnotami, či číslami pri 

nastavovaní glukomeru.

Tlačidlo na vy-

sunutie prúžku

Pre vysunutie 

použitého 

prúžku posuňte 

tlačidlo.

Tlačidlo svetla

Stlačte tlačidlo pre 

zapnutie podsviete-

nia.

Oddelenie pre batériu

Pojme 3-voltovú lítiovú 

batériu (CR-2032).

Unikátny kódovací čip

Vložte ten správny 

kódovací čip pre Vaše 

zviera do vstupu na kódo-

vacie čipy. V balení testo-

vacích prúžkov sa nachá-

dzajú tri kódovacie čipy 

na meranie u mačky, psa 

alebo koňa.
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Displej glukomeru WellionVet GLUCO CALEA

Dátum
Čas

Symbol MEM

Zobrazuje sa 

počas listovania 

v režime pamäti

Symbol  

kódovania

Zobrazuje sa 

spolu s kódom 

použitých testo-

vacích prúžkov.

Symbol krvi a 

symbol testova-

cieho prúžku

Oba symboly 

sa objavia, keď 

je glukomer 

pripravený na 

meranie a keď 

môžete naniesť 

krvnú vzorku 

na testovací 

prúžok.

Ikona  

jednotiek merania

Symbol  

upozornenia

Naznačuje, 

že výsledok 

merania hladiny 

glukózy sa 

nachádza 

mimo rozsahu 

referenčnej 

hodnoty.

Ikonka budíka 

alarmu

Naznačuje, 

že alarm je 

nastavený.

Priemer  

za 14 dní

Zobrazuje sa 

počas listova-

nia pamäťou.

Čítanie 

Digitálne 

číslice zobra-

zujú výsledok 

merania, pamäť 

a priemerné 

hodnoty.

Ikonka teploty

Naznačuje, že 

glukomer sa 

nachádza mimo 

rozsahu operačnej 

teploty.
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Testovací prúžok WellionVet GLUCO CALEA

 

Testovacie prúžky WellionVet GLUCO CALEA sú testovacie 

prúžky špecifické na glukózu a založené na biosenzore, ktoré 

dokážu merať glukózu v plnej kapilárnej krvi zvierat (mačiek, 

psov a koní) iba za pár sekúnd a s použitím veľmi malej vzorky 

krvi. 

Pre zabezpečenie presnosti výsledkov pri každom meraní 

sme vytvorili tri unikátne kódovacie čipy pre meranie  

u mačiek, psov alebo koní (farebné kódovanie). 

Tento prvok eliminuje chyby pri meraní spôsobené nesprávnou 

kalibráciou. Výsledok je kalibrovaný na plazmu, pre ľahšie 

porovnanie s laboratórnymi výsledkami. Prosím, ubezpečte 

sa, že kontrolné okno testovacieho prúžku je úplne vyplnené 

krvnou vzorkou, aby ste obdržali presný a zmysluplný výsledok.

Kontaktné body
Vložte tento 
koniec testova-
cieho prúžku 
do vstupu pre 
testovacie 
prúžky Vášho 
glukomeru.

Koniec na odber 
vzorky  
Sem naneste krv

Kontrolné okno 
Okienko Vám umožňuje skontrolovať, či bolo 
do testovacieho prúžku nasaté dostatočné 
množstvo krvi. 
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Kódovacie čipy WellionVet GLUCO CALEA

Ku glukomeru WellionVet GLUCO CALEA 

ponúkame tri unikátne kódovacie čipy na 

meranie u mačiek, psov alebo koní.  

Vždy používajte správny kódovací čip, 

ktorý obdržíte s každým balením testo-

vacích prúžkov, a tým sa uistite, že Váš 

glukomer poskytne presné výsledky 

merania, čím pomôže optimalizovať liečbu 

diabetu u Vášho zvieraťa.

Prosím, majte na pamäti, že glukomer 

nezačne merať bez kódovacej karty. 

Ak načínate novú fľašku s testovacími 

prúžkami, musíte použiť vhodný kódovací čip pre príslušný 

živočíšny druh.

DÔLEŽITÉ:

Ubezpečte sa, že s glukomerom WellionVet GLUCO CALEA po-

užívate výhradne testovacie prúžky WellionVet GLUCO CALEA. 

Testovacie prúžky WellionVet GLUCO CALEA sú citlivé 

na vlhkosť a svetlo, preto je dôležité poriadne uzavrieť 

veko fľaštičky s testovacími prúžkami po každom použití.  

Nenechávajte testovacie prúžky mimo fľaštičky ak nie sú 

práve používané.
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Kódovanie glukomeru

Správne umiestnite príslušný kódovací čip do otvoru 

na čipy. Glukomer sa automaticky zapne a zobrazí 

všetky segmenty na dôkaz toho, že 

správne funguje.

Porovnajte kód zobrazený na 

displeji s kódom uvedeným na 

kódovacom čipe a na fľaške  

s testovacími prúžkami, ktoré používa-

te. Ak sa tieto kódy zhodujú, glukomer 

je pripravený na správne meranie. Teraz 

vložte testovací prúžok WellionVet  

GLUCO CALEA pre začatie merania. 

MERANIE HLADINY GLUKÓZY V KRVI

Z fľašky na testovacie prúžky vyberte testovací prúžok  

WellionVet GLUCO CALEA a ihneď fľašku zatvorte.  

Vložte testovací prúžok WellionVet 

GLUCO CALEA do vstupu pre testovacie 

prúžky. Správne zavedenie testovacie-

ho prúžku bude potvrdené pípnutím 

a na displeji sa objaví kód nasledova-

ný symbolom kvapky, čo znamená, že 

glukomer je pripravený na umiestnenie 

krvnej vzorky.

Otočte biely uzáver lancety a potiahnite 
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ho. Držte a pevne pritlačte bezpečnostnú 

lancetu Wellion k pokožke pre na uvoľne-

nie samotnej lancety a vpichnutie. 

Vpichnutím získate kvapku krvi (Ako vybrať 

najlepšie miesto na vpich - viď. nasledujúca 

kapitola). Testovací prúžok namočte do 

kvapky krvi pod správnym uhlom. Krv je 

automaticky nasatá na testovací prúžok. 

Nechajte prúžok nasávať krv až kým nie je 

zaplnený kontrolný otvor na prúžku – viď. 

obrázok.

Glukomer následne začne odpočítava-

nie a po 5 sekundách sa výsledok merania 

zobrazí na displeji. Glukomer sa automa-

ticky vypne po 3 minútach, ak neprebehli 

ďalšie merania.

Pre odstránenie tes-

tovacieho prúžku 

môžete stlačiť 

tlačidlo pre vysunu-

tie. Vyhoďte použitý 

testovací prúžok do príslušného odpadko-

vého koša.

Bezpečnostné lancety Wellion sú jed-

norázový produkt, ktorý zabezpečuje 

bezpečný a jemný odber kapilárnej krvi 

a tak minimalizuje potenciálnu bolesť u 

zvieraťa počas vpichu minimalizovaním 
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vibrácií a ultra ostrou lancetou. Manipulácia zvlášť s lancetou 

a lancetovým zariadením nie je potrebná, nakoľko bezpeč-

nostná lanceta Wellion je oboje v jednom. Lancetu zlikvidujte 

v príslušnej odpadovej nádobe.

DÔLEŽITÉ:

Skontrolujte dátum expirácie na fľaške s testovacími 

prúžkami a jej balení. Nepoužívajte testovacie prúžky po 

uplynutí dátumu expirácie.

Každý testovací prúžok použite ihneď po tom, ako ho vybe-

riete z fľašky.

Nepoužívajte zvlhnuté alebo poškodené testovacie prúžky.

Udržiavajte mimo priameho slnečného žiarenia a tepla. 

Skladujte fľašku s testovacími prúžkami na suchom  

a chladnom mieste.

Ako vybrať najvhodnejšie miesto vpichu

Ohľadom najlepšej metódy odberu a informácií  

o najvhodnejšom mieste vpichu konzultujte veterinára.

Pre odber vzorky kapilárnej krvi môžete zvoliť jedno  

z nasledujúcich miest:

Ucho – u všetkých druhov

Labka (u mačiek a psov)

Zrohovatelá koža na nohe (u psov)

Vnútorná pera (psov)
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Niekedy môže byť ťažké získať vzorku krvi. Tu je pár odporú-

čaní ako tento proces zlepšiť:

Zahriatie miesta vpichu pomocou teplej látky 

Jemné trenie miesta vpichu

Niekedy je pre uľahčenie sformovania kvapky krvi dobré 

urobiť dva vpichy veľmi blízko pri sebe.

Je dôležité motivovať zviera pozitívnym povzbudením,  

napríklad:

Merajte hladinu glukózy v krvi v pokojnej a uvoľnenej 

atmosfére

Podajte „maškrtu“ ako odmenu

Používajte bezpečnostné lancety, ktoré vydávajú iba 

slabé „kliknutie“
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ZOBRAZENIE PAMÄTI GLUKOMERU

Stlačte tlačidlo M raz, aby ste zapli glukomer  

WellionVet GLUCO CALEA. Najprv sa objaví dátum a čas. 

Ak stlačíte tlačidlo S, glukomer ukáže „7-dňový priemer“, 

„14-dňový priemer“ a „30-dňový priemer“ a potom zobrazí 

najnovšie výsledky meraní. Ak je k dispozícii 14-dňový 

priemerný výsledok, zobrazí sa pod obrazovkou v tom istom 

čase.

Pre listovanie uloženými výsledkami naďalej stláčajte tlačidlo 

S. Na konci pamäti, alebo v prípade, že nie sú v pamäti uložené 

žiadne výsledky, sa zobrazí „000“.

Ak už je v pamäti uložených 300 výsledkov meraní, pridanie 

nového výsledku automaticky spôsobí vymazanie toho naj-

staršieho výsledku z pamäti.

Ak nie sú k dispozícii žiadne 

priemerné denné výsledky, 

žiadna priemerná hodnota sa 

na displeji nezobrazí.



17

NASTAVENIE VÁŠHO GLUKOMERU 

WELLIONVET GLUCO CALEA

Výmena batérie

Odnímte kryt batérie a vložte novú batériu podľa pokynov vo 

vnútri oddelenia pre batériu. Zasuňte kryt batérie naspäť na 

miesto.

Aktuálne informácie o dátume a čase budú uložené do pamäti 

glukomeru na dobu cca 1 minúty. Ak dôjde k vloženiu batérie 

po uplynutí 1 minúty, glukomer môže vyžadovať overenie ak-

tuálneho dátumu a času. Uložené výsledky a nastavenia sa po 

vymenení batérie nevymažú.

Nastavenie hodín

Pre vstup do nastavení dátumu a času stlačte a podržte 

tlačidlo M (menu/režim). Časový formát (12h/24h) začne 

blikať. Pre výber správneho formátu stlačte tlačidlo S. Pre 

potvrdenie Vášho výberu a postúpenie k nastaveniu roka 

stlačte tlačidlo M.

Pre výber správneho roka stlačte tlačidlo S. Pre potvrdenie 

Vášho výberu a pokračovanie k nastaveniu mesiaca stlačte 

tlačidlo M.

Tento postup zopakujte aj pre ďalší výber časového formátu, 

roka, mesiaca, dňa, hodín a minút. Pre nastavenie alarmu 

stlačte tlačidlo M.
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Nastavenie alarmu

Pre nastavenie alarmu č. 1 stlačte tlačidlo M. Pre zmenu 

hodiny stlačte tlačidlo S a pre uloženie Vášho nastavenia 

stlačte tlačidlo M. Potom stlačte tlačidlo S pre zmenu minúty 

a potvrďte Váš výber stlačením tlačidla M. 

Pre postup k nastaveniu alarmu č. 2 stlačte znova tlačidlo M. 

Tento postup opakujte pri nastavení všetkých 4 alarmov.

Nastavenie hypo- / hyper-upozornenia

Pre zmenu hladiny pre hyper-upozornenie stláčajte tlačidlo 

S, až kým nedosiahnete želanú hladinu pre hyperglykémiu. 

Stlačte tlačidlo M pre potvrdenie Vášho nastavenia a postup  

k nastaveniu hypo-upozorneniu.

Pre zmenu hladiny pre hypo-upozornenie stláčajte tlačidlo 

S, až kým nedosiahnete želanú hladinu pre hypoglykémiu. 

Stlačte tlačidlo M pre potvrdenie Vášho nastavenia, a tým 

ukončite nastavovanie glukomeru. Glukomer sa automaticky 

vypne.
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STAROSTLIVOSŤ O GLUKOMER

Starostlivosť o Váš glukomer WellionVet GLUCO CALEA je 

jednoduchá. Riaďte sa nasledujúcimi pokynmi, aby ste udržali 

Váš glukomer funkčným.

Čistenie glukomeru

handru z nežmolkujúcej látky, napustenú jemným čistia-

cim prípravkom.

 

WellionVet GLUCO CALEA. Nikdy ho neponárajte do vody, 

ani ho nedržte pod tečúcou vodou.

čistenie glukomeru.
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Skladovanie a preventívne opatrenia

napr. pri páde glukomeru, môže poškodiť elektroniku.

 

v teplote medzi 10°C až 40°C.

alebo chladných miestach, napr. v blízkosti zdroja tepla 

alebo v extrémne prehriatom alebo chladnom aute.

 

v miestnostiach s vysokou vlhkosťou, ako kúpeľňa alebo 

kuchyňa.

prúžku a ubezpečte sa, že je poriadne zatvorená.

anulovaná. Ak máte technické problémy alebo otázky, 

obráťte sa o pomoc na nášho autorizovaného predajcu.
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SPRÁVY NA DISPLEJI

Displej Čo to znamená Čo robiť

Glukomer je 

pripravený na meranie

Naneste vzorku krvi 

na testovací prúžok

Výsledok testu je vyšší 

ako 600 mg/dL 

(33,3 mmol/L)

Umyte a osušte 

miesto vpichu  

a zopakujte meranie 

s novým testovacím 

prúžkom. Ak je 

výsledok stále 

HI, kontaktujte 

veterinára.

Výsledok testu je nižší 

ako 20 mg/dL 

(1,1 mmol/L)

Umyte a osušte miesto 

vpichu a zopakujte 

meranie s novým 

testovacím prúžkom. 

Liečte nízku hladinu 

cukru v krvi. Ak je 

výsledok stále LO, 

kontaktujte veterinára.

Meranie prebehlo 

mimo operačnej 

teploty

Premiestnite 

glukomer na miesto, 

kde je teplota medzi 

10°C a 40°C a nechajte 

ho tam ohriať sa 10 až 

15 minút.
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Batéria je slabá, 

glukomer umožní asi 

50 ďalších meraní

Vymeňte batériu

Batéria je príliš slabá 

na ďalšie meranie

Toto varovanie sa 

zobrazí, ak glukomer 

nebol nakódovaný.

Vložte správny 

kódovací čip pre Vaše 

zviera:

mačka = zelený,

pes = modrý,

kôň = červený

Ak displej glukomeru 

zobrazuje varovnú 

značku, znamená to, 

že nameraný výsledok 

je nad alebo pod Vami 

zvoleným hyper alebo 

hypo limitom 

Umyte a vysušte 

miesto vpichu  

a zopakujte test  

s novým testovacím 

prúžkom.
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Problém s testovacím 

prúžkom

Skúste znova s novým 

testovacím prúžkom

Problém s 

glukomerom

Znova skontrolujte 

glukomer  

s kódovacím čipom. 

Ak problémy 

pretrvávajú, 

kontaktujte 

Zákaznícky servis.   

Problém s kódovaním 

glukomeru

Porovnajte číslo kódu 

na displeji s číslom 

kódu na fľaštičke  

s testovacími 

prúžkami – mali by sa 

zhodovať.

Alarm, ktorý ste 

nastavili zvoní, aby 

Vám pripomenul 

meranie hladiny 

glukózy v krvi.

Pre vypnutie alarmu 

stlačte akékoľvek 

tlačidlo.
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ŠPECIFIKÁCIE

Testovacie 

prúžky: Testovacie prúžky WellionVet GLUCO CALEA  

 a kódovacie čipy WellionVet GLUCO CALEA 

Testovací 

rozsah:  20-600 mg/dL (1,1 - 33,3 mmol/L)

Kalibrácia: Plazma

Dĺžka merania: 5 sekúnd

Veľkosť vzorky: 0,5 mikrolitra

Rozsah 

hematokritu:   35 - 55%

Typ displeja: LCD obrazovka

Pamäť: 300 výsledkov merania s dátumom a časom

Priemerné 

hodnoty: Spriemerovanie výsledkov za 7, 14, 30 dní

Rozmery: 81 x 62 x 18 mm

Hmotnosť: 56 g (vrátane batérie)

Batéria: 3-voltová lítiová batéria (CR-2032)

Životnosť 

batérie: 1000 meraní alebo opakované používanie    

 po dobu 1 roka

Automatické 

vypnutie:  Po 3 minútach od posledného použitia

Operačná 

teplota:  10°C to 40°C
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SYMBOLY
 

(EXP) Dátum expirácie  

(spotrebujte do posledného dňa v mesiaci) 

(LOT) Kód dávky  

Teplotné obmedzenia

Pre použite si prečítajte inštrukcie  

Pozor, prečítajte si priložené letáky 

Katalógové číslo

Skladujte mimo slnečného žiarenia/ 

priameho svetla

Nevhodné na opätovné použitie

Nepoužívajte, ak je balenie poškodené

 

Výrobca

REF

C˚4
F˚39

C˚30
F˚86

Relatívna vlhkosť: < 90% RH

Podmienky 

skladovania: Glukomer pri 0°C - +70°C

 Testovacie prúžky pri 4°C - 30°C

Pre ďalšie informácie si prečítajte leták priložený k testovacím 

prúžkom WellionVet GLUCO CALEA.
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ZÁRUKA VÝROBCU

Výrobca dáva záruku na glukomer WellionVet GLUCO CALEA 

na vadu materiálu a spracovanie na dobu 2 rokov od dátumu 

zakúpenia tovaru. 

Záväzok v rámci tejto záručnej lehoty je k oprave chybných 

častí alebo – podľa uváženia výrobcu – k výmene tovaru. 

Právo anulovať kúpnu zmluvu existuje iba vtedy, ak aj 

vymenený tovar je chybný. Reklamácie odlišné od vyššie uve-

dených nebudú vybavené. 

Záručná lehota nemôže byť predĺžená žiadnou reklamáciou 

uplatnenou v rámci tejto záruky. 
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